
第6回 医療機器の取り扱いに関する啓蒙活動報告

CGM（リブレ2)の使用方法を説明し、操作方法や測定原理を確認していただ
きました。
X線・MRI・CT検査では外してもらうこと等の注意点を説明しました。
センサの交換は2週間毎に交換することになっていて、交換方法の説明も行
いました。
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

日時

場所

講習担当

2025年3月18日（火） 16：30～ 17：00

清水赤十字病院 訪問看護ステーション

山本 悦子（公益事業推進委員会）

• 持続血糖測定器（CGM）の使用方法について

講義内容
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